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Zusammenfassung
Das Projekt TrapRemi kombiniert ein Reaktionsmikroskop mit einer elektrostatischen Ionenfalle, um
molekulare Prozesse in Moleku¨lionen zeit-, winkel- und impulsaufgelo¨st zu untersuchen. Im Rahmen die-
ser Arbeit wurde die Vervollsta¨ndigung sowie die Charakterisierung des Aufbaus vorangetrieben. Hierbei
ging es hauptsa¨chlich um das Erzeugen und das Speichern von Ionenpulsen.
Eine zuverla¨ssige Methode zum Pulsen des Ionenstrahls nach der Quelle wurde identifiziert. Die Charak-
terisierung des Ionenstrahls ergab ein ausreichend homogenes transversales Strahlprofil und ein relativ
rechteckiges longitudinales Profil.
Das Signal der Pickup-Elektrode eignet sich fu¨r eine Abscha¨tzung der Gro¨ßenordnung der Anzahl der
gespeicherten Ionen.
Es konnte eine Fallenkonfiguration gefunden werden, bei welcher der sogenannte self-bunching Modus ein-
tritt und die Form eines gespeicherten Ionenpulses wesentlich la¨nger erhalten bleibt als im gewo¨hnlichen
dispersiven Modus. Die Breite des Ionenpulses bleibt im self-bunching Modus u¨ber 70ms im Rahmen
der Messfehler erhalten.
Die Zajfman-Falle des TrapRemi eignet sich fu¨r die Anwendung als ein Flugzeit-Massenspektrometer,
wobei der self-bunching Modus fu¨r eine ho¨here Auflo¨sung sorgt. Die relative Umlauffrequenz-Auflo¨sung
ist von der Gro¨ßenordnung 10−3 ... 10−4.
Aufgrund des nicht-kompensierten Erdmagnetfeldes verliert die Zajfman-Falle Akzeptanz. Dennoch stellt
dies ab einer Masse von mindestens 40 a.m.u. fu¨r die Anwendungen des TrapRemi kein Problem dar.
Der gespeicherte Ionenstrahl weist einen u¨berexponentiellen Verlust der Ionenanzahl auf, wodurch die
Streuung und Neutralistation am Restgas keine dominierenden Verlustmechanismen sein ko¨nnen. Zum
Identifizieren genauer Verlustmechanismen mu¨ssten weitere Messungen durchgefu¨hrt werden. Die genaue
Kenntnis dieser ist fu¨r die Untersuchung molekularer Prozesse im TrapRemi jedoch nicht relevant.
Abstract
The TrapRemi experiment combines a reaction microscope with an electrostatic ion trap for a kinema-
tically complete observation of molecular processes in molecular ions. This thesis describes the made
improvements to the experimental setup as well as the characterisation measurements. The main focus
laid on the generation and storing of ion bunches.
A functioning method was found for pulsing the ion beam. The characterisation of the pulses yiel-
ded a sufficiently homogeneous transversal profile and a relatively rectangular longitudinal profile.
The pickup electrode signal was proven to be suitable for the estimation of the order of magnitude
of the stored ion number.
A certain ion trap configuration was found that results in a so called self-bunching mode: the stored
ions synchronise their movement through the Coulomb interaction and the bunch preserves its form over
a longer time period as in the common dispersive mode. The width of the bunch stays constant within
the estimated errors over 70ms and increases marginally afterwards in the self-bunching mode.
The electrostatic Zajfman trap of the TrapRemi can be used as a time-of-flight mass spectrometer.
The self-bunching mode increases the precision of this application. The relative frequency resolution was
estimated to be of the order of 10−3 ... 10−4.
The not compensated earth magnetic field reduces the acceptance of the ion trap. Nevertheless, a simu-
lation has shown that this impact is tolerable in reaction microscope experiments with the ions with a
mass of at least 40 a.m.u.
An over-exponential loss of the stored ions was observed. This leads to a conclusion that neutralisa-
tion and scatterinng on the residual gas are not the dominating loss mechanisms. For a more precise
identification of the loss mechanisms further measurements of the stored ion number should be carried
out. This is, however, not necasssary for the intended reaction microscope experiments.
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1 Einleitung
Bereits in der Antike beobachteten Menschen molekulare Prozesse in Form von chemischen Reaktionen.
Die Entwicklung der Quantenmechanik am Anfang des 20. Jahrhunderts hat eine theoretische Beschrei-
bung molekularer Prozesse ermo¨glicht. Dennoch wurde aufgrund der technischen Herausforderung eine
experimentelle Untersuchung erst in der zweiten Ha¨lfte des 20. Jahrhunderts mo¨glich.
Im Jahre 1995 wurde in der GSI in Darmstadt das erste sogenannte Reaktionsmikroskop entwickelt,
welches es ermo¨glichte, Impulse mehrerer geladener Produkte einer molekularen Reaktion koinzident
zu messen [1]. Die verwendete Messmethode ermo¨glicht es, mithilfe eines elektrischen und eines magne-
tischen Exktraktionsfeldes eine Akzeptanz des vollen Raumwinkels fu¨r Ionen und Elektronen zu erreichen.
Im Jahre 1996 wurde am Weizmann Institut in Rehovot eine sogenannte Zajfman-Falle entwickelt [2].
Diese Falle nutzt ausschließlich elektrostatische Felder zum Speichern eines Ionenstrahls, wodurch un-
terschiedlich schwere Ionen prinzipiell unabha¨ngig von deren Masse-zu-Ladung-Verha¨ltnis gespeichert
werden ko¨nnen. Die Falle verfu¨gt außerdem u¨ber einen feldfreien Bereich, in dem der gespeicherte Ionen-
strahl sich gleichfo¨rmig bewegt.
Das TrapRemi kombiniert zum ersten Mal ein Reaktionsmikroskop mit einer Zajfman-Falle, um mo-
lekulare quantendynamische Prozesse in Moleku¨lionen zu untersuchen. Die gespeicherten Ionen dienen
dabei dem Reaktionsmikroskop als Targetstrahl.
Zu Beginn dieser Arbeit befand sich das Projekt in der spa¨ten Montagephase und es wurden bereits
Simulationen sowie Charakterisierungsmessungen mit den meisten Elementen des Aufbaus durchgefu¨hrt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde an Montage, Vervollsta¨ndigung sowie der Charakterisierung des Aufbaus
mitgearbeitet. Hauptfokus lag auf dem Untersuchen des Injizierens sowie des Speicherns eines Ionenpul-




In diesem Kapitel wird der experimentelle Aufbau des TrapRemi vorgestellt und das Funktionsprinzip
der wichtigsten Bauteile erkla¨rt. Außerdem werden alle Modifikationen und Vervollsta¨ndigungen des
Aufbaus, welche im Rahmen dieser Arbeit erfolgten, detailliert beschrieben und motiviert.
2.1 U¨bersicht des TrapRemi Aufbaus
Der gesamte Aufbau des TrapRemi ist in Abb. 1 dargestellt.
Abbildung 1: Experimenteller Aufbau des TrapRemi.
In einer Ionenquelle erzeugte Ionen werden durch die Strahlfu¨hrung in die Zajfman-Falle eingekoppelt
und dort gespeichert. Innerhalb der Falle befindet sich das Reaktionsmikroskop, in welchem atomare




Unter einer Ionenfalle versteht man einen Aufbau, welcher es ermo¨glicht, die Bewegung der Ionen auf
ein wohldefiniertes Volumen einzuschra¨nken. Ionenfallen finden Anwendung in unterschiedlichsten physi-
kalischen Experimenten von der Massenspektroskopie [3] bis zur Entwicklung von Quantencomputern [4].
Der Bereich der Falle, in dem sich das Reaktionsmikroskop befindet, muss feldfrei sein. Komplexe
feldabha¨ngige Trajektorien wu¨rden die Untersuchung der Ionendynamik schwer realisierbar machen. Da-
durch sind alle Ionenfallen, welche die Ionen um einen festen Stabilita¨tspunkt speichern und gema¨ß
Earnshaw-Theorem dynamische elektromagnetische Felder nutzen, fu¨r das TrapRemi ungeeignet. Die
elektrostatische Zajfman-Falle zum Speichern von Ionenstrahlen erfu¨llt diese Bedingung und wird des-
wegen in TrapRemi eingesetzt.
Das Ziel bei der Entwicklung der ersten Zajman-Falle war, die Vorteile eines Speicherrings mit den
Vorteilen einer Ionenfalle zu kombinieren [2]. A¨hnlich wie ein Speicherring besitzt die Falle einen be-
liebig skalierbaren feldfreien Bereich, in dem sich der gespeicherte Ionenstrahl (Target-Strahl fu¨r Remi-
Experimente) gleichfo¨rmig, mit einer wohldefinierten kinetischen Energie und Richtung bewegt. Des
Weiteren ist die Zajfman-Falle simpel in Aufbau und Funktionsweise, kann kompakt konstruiert werden
und ist vergleichsweise kostengu¨nstig herstellbar, was typischerweise ein Vorteil der Ionenfallen gegenu¨ber
Speicherringen ist.
Die Falle nutzt ausschließlich elektrostatische Felder, wodurch die Ionen prinzipiell unabha¨ngig vom
Masse-zu-Ladung-Verha¨ltnis gespeichert werden ko¨nnen. Die Speicherzeiten in einer solchen Falle be-
tragen bis zu einigen hundert Millisekunden bei Zimmertemperatur [5] und bis zu einigen Sekunden in
kryogener Version der Falle [6].
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2.2.2 Aufbau und Funktionsprinzip
Der Aufbau der ersten Zajfman-Falle aus dem Jahre 1996 ist in Abb. 2 dargestellt. Die Falle besteht im
Wesentlichen aus zwei koaxialen Ringelektrodenreihen, getrennt durch einen feldfreien Bereich.
Abbildung 2: Aufbau einer Zajfman-Falle. Quelle: [2]
Ein beispielhafter entsprechender Potentialverlauf entlang der Symmetrieachse ist in Abb. 3 zu sehen.
Die gespeicherten Ionen fu¨hren im erzeugten Potential eine Oszillationsbewegung entlang der Symme-
triachse der Falle aus.
Abbildung 3: Potentialverlauf entlang der Symmetrieachse in einer Zajfman-Falle.
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Spiegelpotential
Die beiden linear ansteigenden Potentiale an den Ra¨ndern der Falle (Spiegelpotentiale) reflektieren die
Ionen und schra¨nken ihre Bewegung entlang der Symmetriachse ein. Diese Potentiale werden mithil-
fe einiger koaxialer Ringelektroden in gleichma¨ßigen Absta¨nden erzeugt. Die Spiegelpotentiale agieren
zusa¨tzlich als schwache Einzellinsen.
Einzellinse
Vor dem jeweiligen Spiegelpotential befindet sich eine elektrostatische Einzellinse. Diese dient zum Fokus-
sieren des Strahls transversal zur Fallenachse und wird typischerweise mit drei koaxialen Ringelektroden
realisiert: die mittlere befindet sich auf einem ho¨heren Potential Φ2 und die beiden a¨ußeren auf einem
niedrigeren Potential Φ1 (siehe Abb. 4).
Abbildung 4: Aufbau und Funktionsprinzip einer elektrostatischen Einzellinse: Punktierte Linien be-
zeichnen die A¨quipotenzlinien des elektrischen Potentials und die Pfeile bezeichnen die Richtung des
elektrischen Feldes. Die durchgezogenen Linien bezeichnen die Trajektorie von zwei positiv geladenen Io-
nen, welche die Linse mit einer Anfangsgeschwindigkeit in z-Richtung entern. Quelle: Lexikon der Physik
(Spektrum der Wissenschaft) unter: https://www.spektrum.de/lexikon/physik/einzellinse/3836
(abgerufen am 15.8.2019) .
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Stabilita¨tsbedingungen
Die Anordnung aus einem Spiegelpotential und einer Einzellinse kann effektiv als ein fokussierender
Spiegel betrachtet und durch dessen Brennweite f beschrieben werden. Die Brennweite ha¨ngt von zwei
Parametern ab, na¨mlich dem Potential der letzten Spiegelelektrode sowie dem Potential der mittleren
Elektrode der Einzellinse. Die Falle funktioniert wie ein ionenoptisches Analogon eines optischen Resona-
tors [2]. Das Stabilita¨tskriterium fu¨r das Speichern eines Strahls mit gaußfo¨rmiger Intensita¨tsverteilung
im Querschnitt in einem optischen Resonator lautet [2]:
0 ≤ (1− L
2f
)2 ≤ 1 (1)
wobei L den effektiven Abstand zwischen den beiden bezeichnet. Dies kann in eine Bedingung fu¨r die
Brennweite f umgeschrieben werden [2]:
L
4
≤ f ≤ ∞ (2)
Zusa¨tzlich muss das Potential der letzten Spiegelelektroden U hoch genug sein, damit die Ionen mit einer
Ladung q und Energie E nicht durch die Spiegel die Falle verlassen [2].
qU > E (3)
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2.2.3 Zajfman-Falle am TrapRemi
Die Konstruktion der Zajfman-Falle im experimentellen Aufbau von TrapRemi ist in Abb. 5 darge-
stellt. Die Falle besteht aus zwei koaxialen Elektrodenreihen mit jeweils 26 baugleichen Ringelektroden
in gleichma¨ßigen Absta¨nden. Zwischen den Elektrodenreihen befindet sich der feldfreie Bereich fu¨r das
Reaktionsmikroskop.
Abbildung 5: Aufbau der Zajfman-Falle am TrapRemi.
Ionenoptische Elemente der Falle
Die Ringelektrodenreihen werden zum Erzeugen der Spiegel- und Linsenpotentiale benutzt. Da die Ring-
elektroden baugleich sind, kann die Lage der ionenoptischen Elemente innerhalb der Elektrodenreihe
variiert werden.
Quadrupolablenker
Die jeweils erste Elektrode von innen ist in vier identische isolierte Sektoren aufgeteilt und dient als Qua-
drupolablenker zum Kompensieren der Imperfektionen von Strahlfu¨hrung und Falle. Durch Anlegen von
Spannungen zwischen den gegenu¨berliegenden Elektroden werden zwei senkrechte Komponenten eines
ablenkenden elektrischen Feldes erzeugt.
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Pickup-Elektrode
Um die Ionendichte im gespeicherten Strahl zu verfolgen, ist eine zylinderfo¨rmige Pickup-Elektrode (siehe
Abb. 6) koaxial vor einer Elektrodenreihe eingebaut (siehe Abb. 7). Befindet sich eine Ladung im inneren
Hohlraum der Elektrode, so induziert sie eine Spiegelladung. Fliegt eine Ladung durch die Elektrode,
so entsteht aufgrund der vera¨nderlichen Spiegelladung ein Stromsignal, welches mit einem Oszilloskop
ausgelesen werden kann.
Abbildung 6: Aufbau der Pickup-Elektrode.
Neutraldetektor
Hinter der Falle befindet sich ein zeit- und positionssensitiver Detektor zum Registrieren der in der Falle
neutralisierten Ionen (Neutraldetektor) (siehe Abb. 7). Aus der Information u¨ber die Rate der Neutralisa-
tion und der Trefferposition der neutralisierten Teilchen ko¨nnen Schlussfolgerungen u¨ber die Ionendichte
sowie die Trajektorien im gespeicherten Strahl gezogen werden.
Abbildung 7: Messinstrumente im hinteren Teil der Zajfman-Falle
Hinter der Falle befindet sich außerdem ein Faraday-Cup zum Messen des Ionenstroms (siehe Abb. 7).
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2.3 Reaktionsmikroskop
Als Reaktionsmikroskop (Remi) bezeichnet man ein Messinstrument zum Untersuchen unterschiedlicher
atomarer und molekularer Reaktionen. Entscheidend ist die Mo¨glichkeit, Koinzidenz-Messungen durch-
zufu¨hren, das heißt mehrere Produkte derselben Reaktion zu detektieren und anhand physikalischer
Erhaltungsgro¨ßen einander zuzuordnen.
2.3.1 Funktionsprinzip eines Reaktionsmikroskops
Abbildung 8: Ein IR-XUV-Pump-Probe Experiment in einem Reaktionsmikroskop. Quelle: [7]
Aufbau und Funktionsweise eines typischen Reaktionsmikroskops ist in Abb. 8 anhand eines Beispielex-
periments veranschaulicht:
Im Ultrahochvakuum werden Atome eines ultrakalten Gasstrahls durch Laserpulse ionisiert. Das ho-
mogene elektrische Feld der Spektrometerelektroden extrahiert die geladenen Reaktionsprodukte auf
zeit- und positionssensitive Detektoren. Diese bestehen typischerweise aus einer Kombination aus MCP
und delay lines.
Elektronen, deren Anfangsgeschwindigkeitsvektor einen großen Winkel zur Spektrometerachse haben,
wu¨rden aufgrund ihrer kleinen Masse das Remi verlassen, ohne detektiert zu werden. Um dies zu verhin-
dern, wird mithilfe einer Helmholtz-Spule ein homogenes Magnetfeld erzeugt, welches die Elektronen in
eine Zychlotronbewegung versetzt. Dadurch wird die Akzeptanz des vollen Raumwinkels erreicht.
In einem Remi ko¨nnen Reaktionen unterschiedlicher Art erzeugt werden: Kollisionen von beliebiger
atomaren oder molekularen Spezies untereinander sowie mit Ionen, Elektronen oder Photonen. Wie in
diesem Beispiel ko¨nnen durch ein Pump-Probe-Schema Quantenprozesse zeitaufgelo¨st untersucht werden.
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Rekonstruktion des Anfangsimpulses
Aus der Trefferposition von Ionen und Elektronen an Detektoren sowie deren Flugzeit ko¨nnen dreidimen-
sionale Anfangsimpulsvektoren rekonstruiert werden. Die Flugzeit t eines geladenen Reaktionsprodukts
mit Masse m, Ladung q und longitudinalem Anfangsimpuls pl bis zum Detektor ist gegeben durch [8]:
t±(p�) =
2am�
p2� + 2mq∆U ± p�
(4)
wobei a den Abstand zwischen dem Reaktionsort und dem Detektor und ∆U den Potentialunterschied
zwischen den beiden a¨ußeren Spektrometerelektroden bezeichnet. Denominator ”±”dient zum Unter-
scheiden, ob der longitudinale Anfangsimpuls parallel (”+”) oder antiparallel (”−”) zu �E orientiert ist.
Der longitudinale Anfangsimpuls kann aus der Flugzeit durch Lo¨sen dieser Gleichung fu¨r Ionen sowie
Elektronen berechnet werden. Im Allgemeinen muss diese Gleichung numerisch gelo¨st werden, aber fu¨r
den ha¨ufigen Fall p� �
√




(t0 − t) (5)
mit





Der transversale Anteil des Impulses (in Polarkoordinaten) (p⊥, φp) wird aus der Trefferposition (r,φ)





φp = φ (8)
Fu¨r die Elektronen, die eine Zychlotronbewegung mit der Frequenz ω = qB/m ausfu¨hren, ergibt sich aus









wobei N die Anzahl der vollen Drehungen, die das Elektron vor dem Treffen am Detektor ausfu¨hrt,
bezeichnet. Eine detalierte Beschreibung befindet sich in [8].
Neutrale Reaktionsprodukte werden von elektromagnetischen Feldern nicht extrahiert und deren An-
fangsimpulsvektor kann folglich nicht direkt gemessen werden. Dieser kann aber in vielen Fa¨llen aus den
gemessenen Impulsen aller anderen Produkten derselber Reaktion rekonstruiert werden.
2.3.2 Reaktionsmikroskop am TrapRemi
Die Position des Reaktionsmikroskops ist auf den feldfreien Bereich der Zajfman-Falle festgelegt. Um
den Einfluss des Remi auf die gespeichrten Ionen zu minimieren, mu¨ssen das elektrische und das magne-
tische Extraktionsfeld parallel zur Fallenachse (ggf. dem Target-Strahl) verlaufen. Wir bezeichnen diese
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Konfiguration des Remi als longitudinal. Im Gegensatz zum typischen Aufbauschema eines Reaktions-
mikroskops in Abb. 8 entspricht dies einem Target-Strahl entlang der z-Achse, statt der y-Achse.
Die longitudinale Konfiguration fu¨hrt zu einer technischen Herausforderung: Die Bahn der gespeicherten
Ionen verla¨uft durch die Detektoren. Die Detektoren mu¨ssen also u¨ber eine O¨ffnung entlang der Tra-
jektorie der gespeicherten Ionen verfu¨gen. Dies fu¨hrt jedoch zum Verlust der Detektorfla¨che. Um diesen
Verlust zu minimieren, haben die Remi-Detektoren eine hexagonale Anordnung aus drei delay lines.
Abbildung 9: Komplette Anordnung zum Erzuegen der elektromagnetischen Felder (Falle und Remi)
Der Aufbau des Reaktionmikroskops von TrapRemi (ohne Detektoren) ist in Abb. 9 dargestellt. Das
elektrische Extraktionsfeld wird mithilfe einer Anordnung aus zylinderfo¨rmigen Spektrometerelektroden
erzeugt, welche sich im freien Raum zwischen den beiden Elektrodenreihen der Falle befindet. Das ma-
gnetische Feld wird mit einer Helmholtz-Spule erzeugt.
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2.4 Ionenquellen
Zum Erzeugen der Ionen wurden in dieser Arbeit zwei unterschiedliche Quellen benutzt.
Thermionische Cs+-Quelle
Die erste ist eine thermionische HeatWave Labs Model 101142 Cs+-Quelle. Ionen werden durch Erhitzen
eines Emitters erzeugt, welcher aus einem Cs-haltigem Aluminosilikat besteht. Der genaue Aufbau ist in
Abb. 10 zu sehen. Bei einer Operationstemperatur zwischen 950◦C und 1100◦C betra¨gt die spezifizierte
Emissionsstromdichte 1− 10mA/cm2 [9].
Abbildung 10: Aufbau der Cs+-Ionenquelle. Quelle:[9]
Gas-Stoßionisationsquelle
Die zweite benutzte Quelle wurde nach Balzers BK543070-T am MPIK nachgebaut. Diese basiert auf
Stoßionisation. Die Ionisationskammer wird mit einem Gas gefu¨llt, das Filament wird erhitzt und emit-
tiert thermionisch Elektronen. Diese Elektronen haben eine hohe kinetische Energie und ionisieren das
Gas durch Sto¨ße. Die entstandenen Ionen werden mit einer Elektrode in die Strahlfu¨hrung extrahiert.
Die Quelle wurde im Rahmen dieser Arbeit zum Erzeugen von Ar+-Ionen verwendet.
Abbildung 11: Aufbau der Gas-Ionenquelle.
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2.5 Strahlfu¨hrung
Die Aufgabe der Strahlfu¨hrung ist, den Ionenstrahl aus der Quelle bis zu einer gewu¨nschten kinetischen
Energie zu beschleunigen, mo¨glichst gut auf die Symmetrieachse der Falle zu bringen, und zu kollimie-
ren. Dies ist no¨tig, damit der Strahl eine hinreichend hohe Ionendichte und eine Phasenraumverteilung
mo¨glichst in dem Akzeptanzbereich der Falle besitzt. Der Aufbau der Strahlfu¨hrung ist in Abb. 12 dar-
gestellt.
Abbildung 12: Aufbau der Strahlfu¨hrung
Die Quelle befindet sich auf einem Potential, das gleich der gewu¨nschten Gesamtenergie der Ionen ist.
Direkt hinter der Quelle ist eine ionenoptische Anordnung bestehend aus einer Beschleunigungselektrode,
einer fokussierenden Einzellinse und einem Quadrupol-Ablenker platziert. Diese koppelt den Ionenstrahl
in einen 90◦-Ablenker (siehe Abschnitt 2.5.1) ein, der den Strahl auf die Symmetriachse der Falle bringt.
Am Ende der Strahlfu¨hrung befindet sich eine Anordnung aus zwei Helmholtz-Spulen zum Ausrichten
des Strahls.
In der Strahlfu¨hrung befindet sich eine Anordnung aus vier Blenden, die den Strahl auf ein einstell-
bares rechteckiges Fenster einschra¨nken la¨sst. Zum Messen des Stroms, welcher durch die Strahlfu¨hrung
fließt, ist kurz nach der Blendenanordnung ein Faraday-Cup eingebaut.
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2.5.1 Elektrostatischer Ablenker als Ladungs- und Energiefilter
Ionenquellen emittieren abha¨ngig von deren Funktionsweise unterschiedliche unerwu¨nschte Teilchen. Zum
Beispiel lieferte die Gas-Ionenquelle, welche mit Ar betrieben wurde, eine relative hohe Menge von
neutralen Teilchen. Beim Speichern eines Ionenbunches aus dieser Quelle (ohne 90◦-Ablenker im Auf-
bau) konnte am Neutraldetektor hinter der Falle ein starker konstanter Hintergrund gemessen werden.
Ho¨chstwahrscheinlich waren es ionisierte Ar-Atome, welche zuerst in der Quelle beschleunigt wurden und
im relativ dichten Restgas direkt hinter der Quelle neutralisierten.
Um die Einflu¨sse neutraler Teilchen oder Ionen mit einer unerwu¨nschten Energie oder Ladung auf die
Messdaten zu reduzieren, wurde die Quelle senkrecht zur Symmetrieachse der Falle platziert und mit
einem 90◦-Zylinderablenker mit der weiteren Strahlfu¨hrung verbunden. Der benutzte Ablenker ist in [10]
ausfu¨hrlich beschrieben. Der Ablenker besteht aus zwei konzentrischen Viertelkreis-Zylinderelektroden
unterschiedlicher Radien (siehe Abb. 13).
Abbildung 13: Konstruktion des Ablenkers. Quelle:[10]
Zum Ablenken eines Ions mit Ladung q und einer kinetischen Energie Ekin um 90
◦ auf einer Kreisbahn






Die radiale Feldsta¨rke E ist proportional zum Potentialunterschied zwischen den beiden Elektroden.
Aus dieser Bedingung ergibt sich die Tatsache, dass bei einer festen Konfiguration der Ablenker auch
als ein Energie- und Ladungsfilter agiert. Stimmt das Verha¨ltnis Ekin
q
fu¨r ein Teilchen nicht mit dem
gewu¨nschtem Wert u¨berein, so entspricht die Bahn der Teilchen nicht der Form des Ablenkers und das
Teilchen erreicht die Falle nicht.
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Der Ablenker ist zusa¨tzlich eine fokussierende zylindrische ionenoptische Linse. Diese fokussierende Ei-
genschaft kann man beispielsweise aus dem in [10] simulierten Verlauf der Feldlinien ablesen (siehe Abb.
14b). Ein Beispiel der Dynamik des Ionenstrahls in dem Ablenker ist in Abb. 14a zu sehen. Die zusa¨tzliche
Fokussierung wird in unserem Aufbau mithilfe von Einzellinsen vor und nach dem Ablenker kompensiert.
(a) Simulation der Bewegung eines 10keV Ionenstrahls (b) Feldlinien im Querschnitt des Ablenkers
Abbildung 14: Ergebnisse einer SIMION-Simulation fu¨r den Ablenker. Quelle: [10]
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3 Charakterisierungsmessungen
In diesem Kapitel werden die durchgefu¨hrten Charakterisierungsmessungen am Aufbau von TrapRemi
beschrieben. Hauptfokus der Charakterisierungsmessungen lag auf dem Beschreiben und Optimieren des
Injizierens und des Speicherns eines Ionenpulses in der Zajfman-Falle sowie Testen der Messinstrumente
und -methoden.
Lage der ionenoptischen Elemente der Falle
In Rahmen dieser Arbeit wurde durchgehend folgende Zuordnung der Ringelektroden der Zajfman-Falle
(siehe Abb. 5) verwendet: jeweils 8. bis 13. Elektrode (von außen geza¨hlt) erzeugen das Spiegelpotential
und jeweils 17. bis 19. Elektrode erzeugen das Linsenpotential. Das Ergebnis einer Simulation des ent-
sprechenden Potentialverlaufs entlang der Fallenachse ist in Abb. 15 dargestellt.
Abbildung 15: Potentialverlauf entlang der Fallenachse wa¨hrend des Speicherns.
Einstellen der Strahlfu¨hrung und der Falle
Die Strahlfu¨hrung wird durch Maximieren des Stroms auf den Faraday-Cup in der Strahlfu¨hrung und
darauffolgend des Stroms auf den Faraday-Cup hinter der Falle optimiert.
Zum Abscha¨tzen der beno¨tigten Elektrodenpotentiale wurden Simulationen in SIMION durchgefu¨hrt,
welche genauer in einer fru¨heren Bachelorarbeit in Rahmen dieses Projekts beschrieben sind [11]. Mit




Das Spiegelpotential blockiert den einfallenden Ionenstrahl aus der Strahlfu¨hrung. Deswegen muss fu¨r
die Injektion des Ionenstrahls die Falle geo¨ffnet werden. Dies bedeutet Schalten des Potentials der letz-
ten Spiegelelektrode auf der Seite der Quelle auf GND, wofu¨r ein Hochspannungsschalter (Behlke HTS
1L1-01) verwendet wird.
Das ”offene” Spiegelpotential blockiert den Ionenstrahl nicht, agiert aber als eine Einzellinse. Um deren
fokussierende Eigenschaften zu kompensieren, befindet sich vor der Falle eine weitere Einzellinse. Anhand
der Simulationen in SIMION wurde in [11] festgestellt, dass die Speichereffizienz theoretisch 1 ist, solange
die Einzellinse vor der Falle den Ionenstrahl auf das teilweise gesenkte Spiegelpotential fokussiert. Der
simulierte Potentialverlauf entlang der Fallenachse wa¨hrend der Injektion ist in Abb. 16 dargestellt.
Abbildung 16: Potentialverlauf entlang der Fallenachse wa¨hrend der Injektion: der quellseitige Spiegel
ist geo¨ffnet, die Einzellinse vor der Falle verbessert die Einkopplung des Ionenstrahls.
Restgas
Als Restgas befindet sich in der Falle Restluft mit einem geringeren Anteil von N2 sowie aller Moleku¨le
und Atomen a¨hnlicher Masse. Dies kommt dadurch zustande, dass die Turbomolekularpumpen N2 und
Moleku¨le oder Atome a¨hnlicher Masse am effizientesten pumpen. Aufgrund der asymmetrischen Positio-
nierung der Pumpen (siehe Abb. 1) entsteht ein Restgasdruck-Gradient. Druck wird an beiden Ra¨ndern
der UHV-Kammer der Falle gemessen. Die beiden Werte unterscheiden sich ungefa¨hr um den Faktor
4. In dieser Arbeit wird als Restgasdruck der Mittelwert beider angegeben. Dieser betra¨gt ungefa¨hr
1.4× 10−9mbar, wenn nicht anders angegeben.
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3.1 Charakterisierung des injizierten Strahls
3.1.1 Pulsen des Ionenstrahls
U¨blicherweise speichert man den Ionenstrahl in Pulsen, um die Oszillationsbewegung in der Falle besser
beobachten zu ko¨nnen. Solche Pulse werden durch die ionenoptische Anordnung direkt nach der Quelle
erzeugt. Zwei Methoden der Pulserzeugung wurden untersucht. In beiden Fa¨llen erfolgte das Schalten
von Potentialen mit einem Hochspannungsschalter (Behlke HTS 1L1-01). Fu¨r die Messung wurde die
Ar+-Quelle verwendet.
Zum Charakterisieren der gespeicherten Pulse wurde das Verlustsignal am Neutraldetektor analysiert.
Der Verlust aufgrund der Neutralisation ist proportional zur Ionendichte im Strahl (siehe Abschnitt
3.5.2). Das erwartete Signal ist also ein Neutralpuls mit vergleichbarer zeitlicher Struktur wie der inji-
zierte Ionenpuls.
Pulsen mit einer Potentialbarriere
Man kann Ionenpulse erzeugen, indem man Teile des Strahls mit einer Potentialbarriere blockiert. Dafu¨r
wird das Potentials einer Elektrode am Ende der ionenoptischen Anordnung zwischen GND und einem
hinreichend hohem Wert zum Blockieren des Strahls geschaltet. Im Laufe der Testmessungen hat sich
herausgestellt, dass diese Methode keine sauberen Rechteckpulse liefert. Wie in Abb. 17 zu sehen ist, hat
das Verlustsignal einen stark ausgepra¨gten Peak und der Abfall der Ionendichte am Ende des Pulses ist
zu langsam, um den Puls als rechteckig anzusehen.
Der scharfe Peak entsteht, wenn die Ionen am Ort der Potentialbarriere wa¨hrend der Potentialerho¨hung
beschleunigt werden. Beschleunigte Ionen haben genug kinetische Energie, um die Falle durch das hintere
Spiegelpotential zu verlassen, und werden am Neutraldetektor gemessen.
Abbildung 17: Pulsen mit einer Potentialbarriere (Neutraldetektor-Signal).
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Pulsen mit einem ablenkendem Potential
Darauffolgend wurde das Pulsen mithilfe einer der Elektroden des Quadrupol-Ablenkers (nach der Quelle)
untersucht. Das Potential dieser Elektrode wird zwischen GND und ca 1000V geschalten. Das gemessene
Verlustsignal am Neutraldetektor ist in Abb. 18 dargestellt. Man beobachtet einen klareren Rechteckpuls
mit scharfen Kanten. Diese Methode wurde fu¨r alle weiteren Messungen mit einem gepulsten Ionenstrahl
im Rahmen dieser Arbeit verwendet.
Abbildung 18: Pulsen mit einer Potentialbarriere (Neutraldetektor-Signal).
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3.1.2 Strahlprofil
Um zu u¨berpru¨fen, dass in der Strahlfu¨hrung keine unerwu¨nschten Strukturen im Strahlprofil entstehen,
wurde dieses am Ort der Blendenanordnung untersucht. Gemessen wurde der Strom auf den Faraday-
Cup direkt nach der Blendenanordnung (siehe Abb. 12).
Der Strahl wurde abschnittsweise mit horizontalen (bzw. vertikalen) Blenden blockiert und aus der
A¨nderung des Stroms auf den Faraday-Cup konnte die horizontale (bzw. vertikale) Ionendichteverteilung
gewonnen werden. Aus den beiden eindimensionalen Ionendichteverteilungen wurde das zweidimensionale
Querschnittsprofil rekonstruiert (siehe Abb. 19).
Abbildung 19: Strahlprofil am Ort der Blende.
Die Dichteverteilung im mittleren Bereich des Strahlquerschnitts ist relativ homogen. Es wurden keine
ausgepra¨gte unerwu¨nschte Strukturen beobachtet.
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3.2 Bestimmung der Ionenanzahl mit Pickup-Elektrode
Stromsignal in der Pickup-Elektrode
Die Pickup-Elektrode wird zum Bestimmen der Anzahl der gespeicherten Ionen sowie der Form der
Ionenpulse verwendet. Beim Durchflug der Ionen wird in der Pickup-Elektrode eine Spiegelladung in-
duziert, welche identisch zur Ladung im inneren Hohlraum der Elektrode ist. Das Stromsignal in der





wobei q die Ladung des einzelnen Ions und NPU die Ionenanzahl im inneren Hohlraum der Pickup-
Elektrode bezeichnet.
Die gespeicherten Ionenpulse sind typischerweise la¨nger als die Pickup-Elektrode und haben eine anna¨hernd
rechteckige Form. Das induzierte Stromsignal besteht also theoretisch aus einem positiven Rechteckpuls,
wa¨hrend der Zeit, in welcher der Ionenpuls die Pickup-Elektrode mit einer konstanten Geschwindigkeit
fu¨llt, und einem negativen Rechteckpuls, wa¨hrend der Puls die Elektrode verla¨sst. Aufgrund der ka-
pazitiven Kopplung der Pickup-Elektrode mit dem Halterungsring sowie der Vakuumkammer wird die
Pickup-Elektrode auf typischen Zeitskalen eines Kondensators der Kapazita¨t von Gro¨ßenordnung 100pF
aufgeladen und man beobachtet einen positiven und einen negativen Peak statt der Rechteckpulse.
Die Ionenanzahl im Pulsabschnitt der gleichen La¨nge wie die Pickup-Elektrode LPU kann durch In-
tegration des Aufladungs- oder Entladungsstrompeaks gewonnen werden und das Ergebnis kann auf die








Eine Testmessung mit der Pickup-Elektrode wurde durchgefu¨hrt. Mehrere Ionenpulse der La¨nge τ = 10µs
aus der Cs+-Quelle wurden bei ausgeschaltetem Spiegelpotential durch die Falle geschossen und das indu-
zierte Stromsignal der Pickup-Elektrode wurde mit einem Stromversta¨rker (Femto DLPCA-200) versta¨rkt
und in ein Spannungssignal umgewandelt. Anschließend wurde das Signal mit einem Oszilloskop (Rohde
& Schwarz HMO 3004) aufgenommen. Das gemessene Signal wurde u¨ber 1024 Messungen gemittelt. Fu¨r
einen Referenzwert wurde der Strom des Ionenstrahls (ohne Pulsen) durch den Faraday-Cup hinter der
Falle gemessen.
Das Signal der Pickup-Elektrode (siehe Abb. 20) wurde mit einem Python-Skript analysiert. Die Ge-
samtladung des Pulses wurde gema¨ß (13) fu¨r den Auf- sowie Entladungsstrom numerisch berechnet. Als
Endergebnis wurde der Mittelwert der beiden genommen.
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Abbildung 20: Pickup-Signal eines Ionenpulses: mit blau ist der Aufladungsstrompeak und mit rot ist
der Entladunggstrompeak markiert.
Aus dem Pickup-Signal wurde die Gesamtladung des Pulses von 1.15×10−13C gewonnen, dies entspricht
ca 717 000 Cs+-Ionen. Der gemessene Strom durch den Faraday-Cup betrug 13nA, was einer Ladung
von 1.3× 10−13C (ca 811 000 Ionen) pro Puls entspricht.
Fehlerquellen
Das Pickup-Signal wird von vielen Elementen des Aufbaus unerwu¨nschterweise beeinflusst. Die ver-
wendete Elektronik, vor allem die Hochspannungsschalter, induziert unterschiedliche Sto¨rsignale, Teile
der elektronischen Schaltung agieren als elektromagnetische Schwingkreise. Außerdem ist die induzierte
Spiegelladung in der Pickup-Elektrode nicht perfekt identisch mit der Ladung im inneren Hohlraum und
ha¨ngt von der genauen Trajektorie des Ionenstrahls ab. Dadurch beinhaltet das Pickup-Signal folgende
Sto¨rungen: einzelne ausgepra¨gte Sto¨rpulse, nicht-konstanter Offset und periodische Modulationen zu be-
stimmten Zeiten.
Die Strommessung ist mit den Messfehlern des Amperemeters behaftet. Des Weiteren hat der Faraday-
Cup keine Sekunda¨relektronen-Unterdru¨ckung, wodurch einige Ionen doppelt geza¨hlt werden ko¨nnen.
Aufgrund komplexer Beitra¨ge der oben genannten sowie weiterer unbekannter Fehlerquellen ist eine
Fehlerabscha¨tzung der Ergebnisse der beschriebenen Messung im Rahmen dieser Arbeit unmo¨glich. Das
Pickup-Signal eignet sich dennoch fu¨r eine Abscha¨tzung der Gro¨ßenordnung der Ionenanzahl im gespei-
cherten Puls.
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3.3 Dynamik der Form des gespeicherten Ionenpulses
3.3.1 Dispersion und Synchronisation des Ionenpulses
Bei der Injektion in die Falle sind die Ionenpulse relativ scharfe Rechteckpulse. Dennoch besitzen Ionen
nach dem Verlassen der Quelle leicht unterschiedliche Impulse und erfahren zusa¨tzlich leicht unterschied-
liches Potential entlang deren Trajektorie in der Falle. Dies kann zu einer Dispersion der Pulse fu¨hren.
Dennoch ist es mo¨glich, eine Fallenkonfiguration zu finden, bei der aufgrund der elektromagnetischen
Wechselwirkung zwischen den Ionen wesentlich langsamere Dispersion beobachtet wird.
In einer Zajfman-Falle ha¨ngt die Umlaufzeit T von der Energie E des Ions ab und diese Abha¨ngigkeit
kann durch die Dispersionsrelation dT
dE
beschrieben werden. Die Dispersionsrelation ha¨ngt hauptsa¨chlich
vom Potentialverlauf in der Falle ab.
Dispersion des Ionenpulses
Im Falle einer negativen Dispersionsrelation findet eine Dispersion des Ionenpulses statt: schnellere Teil-
chen sammeln sich im vorderen Teil und die langsameren Teilchen im hinteren Teil. Elektromagnetische
Wechselwirkung zwischen den Ionen sorgt dafu¨r, dass die schnelleren Ionen beschleunigt und die lang-
sameren Ionen gebremst werden [13]. Der Puls wird la¨nger und verliert die Rechteckstruktur u¨ber die Zeit.
Synchronisation des Ionenpulses
Es wurde experimentell beobachtet, dass die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen den Ionen bei
einer positiven Dispersionsrelation zu einer Synchronisation der Bewegung in einer Zajfman-Falle fu¨hren
kann [5]. Die Synchronisation bedeutet in diesem Kontext, dass die Pulse ihre Form u¨ber eine lange Zeit
erhalten, man bezeichnet dies auch als self-bunching Modus.
Bedingungen fu¨r die Synchronisation
Eine theoretische Betrachtung der Folgen der Wechselwirkung zwischen Ionen zum genaueren Versta¨ndnis
der mikroskopischen Mechanismen der Synchronisation in einer Zajfman-Falle erfolgt in [12]. Dafu¨r wird
die Dynamik von zwei identischen Ionen in einer eindimensionalen Zafman-Falle untersucht.
Die Wechselwirkung findet hauptsa¨chlich im Spiegelbereich in der Na¨he des Wendepunktes statt, wo
die Ionen sich bei einer geringen kinetischen Energie zeitlich am la¨ngsten aufhalten. Man kann den
Mechanismus der Synchronisation folgendermaßen veranschaulichen: das schnellere Ion na¨hert sich dem
langsameren Ion von hinten, beschleunigt es dadurch und verliert selbst kinetische Energie [13].
Aus der theoretischen Stabilita¨tsanalyse mithilfe des o.g. Modells wurden in [12] folgende Kriterien fu¨r die
Synchronisation erhalten. Das Endergebnis der Wechselwirkung wa¨hrend des gesamten Aufenthalts im
Spiegelpotential kann effektiv durch eine Zeitverzo¨gerung τm in der Zeitentwicklung der relativen Koor-
dinate (ohne Beru¨cksichtigung der Wechselwirkung) beschrieben werden. Wir bezeichnen die Zeit, welche
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ein Ion im Spiegelbereich verbringt mit Tm und die Zeit, die das Ion im feldfreien Bereich verbringt, mit
Tf . Gilt entweder Tm > Tf und τm > 0 oder Tm < Tf und τm < 0, so sind die zwei Ionen synchronisiert.
Gilt dies nicht, so entfernen sich die Ionen voneinander. Ein einfaches Beispiel der Dynamik fu¨r einen
kontstanten positiven Wert von τm , instantane Ionensto¨ße und ein lineares Spiegelpotential aus [12] ist
in Poincare-Abbildungen in Abb. 21 zu sehen.
Abbildung 21: Poincare´-Schnitt bei konstantem positiven τm fu¨r instantane Ionensto¨ße bei einem linearen
Spiegelpotential im Falle der Synchronisation (a) und der Dispersion (b). Die Pfeile zeigen die Richtung
des Phasenraumflusses. Quelle: [12]
Im Falle der Synchronisation bewegen sich beide Ionen auf einer stabilen Kreisbahn um 0 im Phasenraum
aus der relativen Koordinate und dem relativen Impuls. Im Falle der Dispersion bewegen sich die Ionen
auf einer instabilen Hyperbel-Trajektorie.
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3.3.2 Synchronisation des Ionenpulses im TrapRemi
Die Auswirkungen des Spiegelpotentials auf die zeitliche Entwicklung der Pulse wurden im TrapRemi
untersucht. Dafu¨r wurde die Wechselwirkungszeit der Ionen am Wendepunkt sowie die Dispersionsrela-
tion durch das A¨ndern des Potentials der letzten Spiegelelektrode variiert. Fu¨r alle Messungen wurden
Cs+-Ionen mit einer Energie von 2.5keV bei gleicher Quellenkonfiguration erzeugt. Die Messung wurde
fu¨r 9 unterschiedliche Werte des Potentials der letzten Spiegelelektrode im Bereich zwischen 2800V und
3300V fu¨r jeweils mehrere tausend Injektionen durchgefu¨hrt. Die schematische Darstellung der benutzten
Spiegelkonfiguration ist in Abb. 22 zu finden.
Abbildung 22: Potentiale der Spiegelelektroden: U bezeichnet das Potential der 6. (letzten) Spiegelektrode
fu¨r lineares Spiegelpotential, U � bezeichnet das variierte Potential der gleichen Spiegelelektrode
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Entwicklung der Pulsform
Die zeitliche Entwicklung der Form des Pulses wurde anhand des zeitlichen Verlaufs des Verlustsignals
an einem Remi-Detektor beobachtet.
Am besten bleibt die Form des Pulses bei U � = 3030V erhalten und bei dieser Einstellung wurde der self-
bunching Modus erreicht. Fu¨r den Wert U � = 3000V wurde eine a¨hnliche Entwicklung des Ionenpulses
beobachtet, aber fu¨r alle andere Einstellungen konnte eine wesentlich schnellere Dispersion beobachtet
werden.
Um dies zu veranschaulichen, befindet sich in Abb. 23 ein Vergleich der Form des Pulses zwischen dem
self-bunching Modus und dem dispersiven Modus zu den Zeiten 5ms, 50ms und 95ms nach der Injektion.
Abbildung 23: Vergleich der Form des Bunches bei U � = 3030V und U � = U = 3200V anhand des
Verlustsignals am Remi-Detektor
Es kann klar gesehen werden, dass die longitudinale Struktur des Pulses bei U � = 3030V wesentlich
besser u¨ber die Zeit erhalten bleibt als bei U � = 3200V .
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Des Weiteren wurde die zeitliche Entwicklung der Pulsbreite fu¨r die beiden Messungen quantitativ un-
tersucht. Die Halbwertsbreite der Peaks wurde jeweils fu¨r zehn unterschiedliche Zeiten zwischen 5ms und
95ms bestimmt. Die Ergebnisse sind in Abb. 24 zu sehen.
Abbildung 24: Zeitliche Entwicklung der Halbwertsbreite des Ionenpulses fu¨r U � = 3200V
und U � = 3030V
Im dispersiven Modus steigt die Halbwertsbreite des Pulses erwartungsgema¨ß monoton u¨ber die Zeit.
Im self-bunching Modus bleibt die Halbwertsbreite des Pulses bis ca 70ms unter Beru¨cksichtigung der
Messfehler konstant und steigt danach marginal. Es ist mo¨glich, dass bei niedrigen Ionendichten die
Einflu¨sse der Wechselwirkung zwischen Ionen nicht mehr ausreichend sind fu¨r die Erhaltung der Syn-
chronisation.
Entwicklung des Frequenzspektrums
Zetiliche Entwicklung des Frequenzspektrums wurde mithilfe der Fourier-Transformierten kurzer Ab-
schnitte des Verlustsignals beobachtet. Die Berechnungen erfolgten mithilfe der Funktion short-time
Fourier transformation aus der Python-Bibliothek scipy.signal. Vergleich des zeitlichen Verlaufs des Fre-
quenzspektrums zwischen dispersiven und self-bunching Modus ist in Abb. 25 zu sehen.
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Abbildung 25: Zeitliche Entwicklung des Frequenzspektrums vom Verlustsignal fu¨r U � = 3200V
und U � = 3030V . Der kurzzeitige Abfall der Amplitude bei U � = 3200V nach ca 7ms ist durch die Totzeit
des Detektors bedingt und hat keine physikalische Bedeutung.
Die Amplituden der ho¨heren Harmonischen, welche fu¨r die scharfe Kanten der Pulsstruktur sorgen, blei-
ben bei U � = 3030V wesentlich la¨nger als bei U � = 3200V erhalten.
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Aufspaltung des Pulses
Als ein interessantes Nebenergebnis konnte bei zwei noch tieferen Potentialwerten der letzten Spiegel-
elektrode eine Aufspaltung in zwei Pulse mit unterschiedlichen durchschnittlichen kinetischen Energien
erreicht werden. Abb. 26a zeigt die o¨rtliche Aufspaltung des Pulses im Verlustsignal und Abb. 26b die
entsprechende Aufspaltung im Frequenzspektrum. Dieses Ergebnis ist von keiner praktischen Bedeutung
fu¨r dieses Projekt, dennoch weist es darauf hin, dass es mo¨glich ist, unterschiedliche Modi des dispersiven
Verhaltens der Pulse zu erreichen.
(a) o¨rtliche Aufspaltung
(Verlustsignal am Remi-Detektor)
(b) Aufspaltung der 12. Harmonischen
im Frequenzspektrum
Abbildung 26: Aufspaltung von einem Ionenpuls bei U � = 2970V (rot) und U � = 2940V (blau).
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3.4 Anwendung der Zajfman-Falle als Massenspektrometer
3.4.1 Funktionsprinzip
Bei einer festgelegten Gesamtenergie der Ionen ist die Umlaufzeit in einer elektrostatischen Falle propor-






Deswegen liegt die Anwendung der Falle als Flugzeit-Massenspektrometer, einer der ersten Spektrome-
tertypen, nahe.
Diese Anwendung wird durch Berechnung des Frequenzspektrums eines Signals, welches die Periodi-
zita¨t aufgrund der Oszillationsbewegung der Ionen entha¨lt, realisiert. Typischerweise wird dafu¨r das
Verlustsignal am Neutraldetektor oder das Pickup-Signal ausgewertet. Das Frequenzspektrum entha¨lt
hauptsa¨chlich die Harmonischen der Umlauffrequenzen. Die Methodik ist ausfu¨hrlich in [13] beschrieben.
Das dispersive Verhalten des Ionenpulses verringert wesentlich die Genauigkeit dieser Methode. Des-
wegen ist das Erreichen der Synchronisation (siehe Abschnitt 3.3) notwendig fu¨r eine hohe Auflo¨sung
[13].
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3.4.2 Anwendung im TrapRemi
Im TrapRemi kann diese Methode zum Identifizieren oder Untersuchen der gespeicherten Ionen verwen-
det werden. Zum Beispiel kann man die (Isotopen-) Zusammensetzung des gespeicherten Ionenstrahls
bestimmen.
Um diese Methode im TrapRemi zu testen und deren Genauigkeit abzuscha¨tzen, wurde das Frequenz-
spektrum des Verlustsignals an einem der Remi-Detektoren untersucht (aus technischen Gru¨nden war es
unmo¨glich, das Signal der Pickup-Elektrode oder des Neutraldetektors zu verwenden).
Da die Verlustprozesse im gespeicherten Strahl auf wesentlich la¨ngeren Zeitskalen stattfindet als die
zeitliche La¨nge des Ionenpulses, entspricht die Form des Verlustsignalpulses der Form des Ionenpulses.
Die relativen Amplituden entsprechen nicht unbedingt dem eigentlichen Verlauf der Ionenanzahl im ge-
speicherten Strahl, was aber kein relevantes Problem fu¨r diese Methode darstellt.
Die Berechnung der Fourier-Transformierten erfolgte mit der Funktion fast Fourier-transformation aus
der Python-Bibliothek NumPy. In Abb. 27a kann man das komplette berechnete Frequenzspektrum bei
U � = 3200V (dispersiver Modus) und U � = 3030V (self-bunching Modus) sehen. Die jeweilige erste Har-
monische ist in Abb. 27b na¨her dargestellt.
(a) gesamtes Frequenzspektrum (b) erste Harmonische
Abbildung 27: Frequenzspektrum des Verlustsignals.
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Auflo¨sungsvermo¨gen
Zum Abscha¨tzen des Auflo¨sungsvermo¨gens ∆f/f wurden die Halbwertsbreiten der ersten 5 harmoni-
schen Peaks bestimmt. Die erhaltene Auflo¨sungen der Frequenz unterschiedlicher Peaks im self-bunching
(U � = 3030V ) und im dispersiven (U � = 3200V ) Modus sind in der Tabelle 1 zusammengefasst.
Tabelle 1: Die relative Auflo¨sung der Frequenz fu¨r einzelne Peaks im self-bunching und im dispersiven
Modus.
Harm. Ordnung 1 2 3 4 5
∆f/f bei U � = 3030V 1.4× 10−3 7× 10−4 7× 10−4 5× 10−4 2.4× 10−4
∆f/f bei U � = 3200V 2.4× 10−3 9× 10−4 9× 10−4 9× 10−4 7× 10−4
Die obigen Werte sind mit Vorsicht zu genießen und sollen nur als eine Abscha¨tzung dienen, denn die
Halbwertsbreiten der Peaks waren in der Gro¨ßenordnung der Frequenzauflo¨sung der expliziten Fast-
Fourier-Transformation. Diese Frequenzauflo¨sung ist durch die Aufnahmezeit des Verlustsignals (100ms
bei dieser Messung) beschra¨nkt.
Ein relevanter Unterschied der Scha¨rfe der Peaks wurde zwischen dem dispersiven Modus der Falle und
dem self-bunching Modus festgestellt. Erwartungsgema¨ß sind die Peaks im dispersiven Modus scha¨rfer,
da die Struktur des Ionenpulses u¨ber die Zeit besser erhalten bleibt und die Abweichung der Ionenener-
gien vom Durchschnittswert geringer sind.







In beiden Fa¨llen ist die Massenauflo¨sung hinreichend fu¨r die Bestimmung der Massenzahl aller bekannter
Elementen anhand einer Referenzfrequenz.
Wie es auch bereits im letzten Abschnitt zu sehen war, haben die ho¨heren Harmonischen im disper-
siven Modus wesentlich geringere Amplituden als im self-bunching Modus. Die Anzahl der harmonischen
Peaks, deren Frequenz mit geringen Fehler bestimmt werden kann, ist im dispersiven Modus dadurch
niedriger.
Isotopenzusammensetzung des Strahls
Aus der Tatsache, dass in dem Frequenzspektrum nur ein periodischer Peak beobachtet wurde, wurde
festgestellt, dass der gespeicherte Ionenstrahl aus der Cs+-Quelle nur ein Isotop entha¨lt. Dies entspricht
der Erwartung, denn es existiert nur ein stabiles Caesium-Isotop, na¨mlich 133Cs.
Die Messung hat es besta¨tigt, dass man die Zajfman-Falle des TrapRemi als ein Flugzeit-Massenpektrometer
benutzen kann, wobei der self-bunching Modus besonders vorteilhaft fu¨r die Auflo¨sung ist.
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3.5 Ionenverluste in der Falle
3.5.1 Einfluss der a¨ußeren Magnetfelder auf die Akzeptanz
Da die Ionen eine Ladung q besitzen und sich in der Falle mit einer Geschwindigkeit �v bewegen, wirkt
auf sie in einem Magnetfeld �B eine Lorentzkraft �FL, deren Richtung senkrecht zur Fallenachse ist.
�FL = q �B × �v (16)
Magnetfeld am Ort der Falle
Es wird erwartet, dass die Einflu¨sse des Erdmagnetfelds dominieren. Die Sta¨rke kann am Ort des Ex-
periments als homogen und zeitlich konstant angesehen werden, also ha¨ngt der Kru¨mmungsradius der
Trajektorie nur vom Masse-zu-Ladung-Verha¨ltnis des Ions ab. Bei einer festen Ladung werden leichtere
Ionen sta¨rker von der Fallenachse abgelenkt.
Weitere Magnetfelder entstehen hauptsa¨chlich um die elektronischen Gera¨te im Aufbau oder durch Ma-
gnetisierung einzelner Bauteile im Erdmagnetfeld. Um diese Einflu¨sse abzuscha¨tzen, wurde die Magnet-
feldsta¨rke senkrecht zur Fallenachse um die UHV-Kammer mit einem Gaußmeter gemessen. Fast u¨berall
betra¨gt diese ungefa¨hr 0.4Gs. Um die UHV-Pumpen wurde eine etwas ho¨here Feldsta¨rke gemessen, wel-
che an einzelnen Stellen bis zu 2.1Gs betra¨gt, dennoch in der Na¨he der Falle betra¨gt sie nur bis zu 0.8Gs
an einzelnen Stellen. Die Stellen mit einem sta¨rkeren Magnetfeld sind stark lokalisiert (< 2cm entlang der
Fallenachse), wodurch die Einflu¨sse dieser vernachla¨ssigbar im Vergleich zur Auswirkung des homogenen
Erdmagnetfeldes ist.
Simulation der Akzeptanz in SIMION
Um die Einflu¨sse des Erdmagnetfelds abzuscha¨tzen, wurde die Akzeptanz im Mittelpunkt der Falle in
einem homogenen transversalen Magnetfeld der Sta¨rke B⊥ = 0.4Gs mit der entsprechender Akzeptanz
ohne das a¨ußere Magnetfeld verglichen. Dafu¨r wurde eine Simulation in SIMION durchgefu¨hrt.
Die Teilchen starten mit einer Anfangsgeschwindigkeit parallel zur Fallenachse aus dem feldfreien Bereich.
Die Entfernung der Anfangsposition von der Symmetriachse der Falle wird variiert um den Phasenraum
zu scannen. Fu¨r alle stabilen Trajektorien wird der Winkel zwischen dem Geschwindigkeitsvektor und
der Fallenachse sowie die Entfernung von der Fallenachse beim Durchfliegen durch den Mittelpunkt der
Falle aufgenommen und in ein Phasenraumdiagramm eingetragen. Die a¨ußersten Punkte dienen als eine
Abscha¨tzung des Akzeptanzbereichs, d.h. des Phasenraumanteils, welcher erfolgreich in der Falle gespei-
chert werden kann.
Diese Simulation wurde fu¨r 133Cs+, 40Ar+ und 1H+2 Ionen durchgefu¨hrt. Das Ergebnis fu¨r
40Ar+-Ionen
ist in Abb. 28 dargestellt.
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Abbildung 28: Mit der Simulation abgescha¨tzte Akzeptanz in der Mitte der Falle fu¨r 40Ar+-Ionen im
senkrechten Magnetfeld von 0.4Gs (rot) und ohne Magnetfeld (gelb)
Ohne Magnetfeld ist diese Akzeptanz massenunabha¨ngig, da es sich um eine elektrostatische Falle han-
delt. Fu¨r die beiden schwereren Ionen 133Cs+ und 40Ar+ sinkt die Akzeptanz im Magnetfeld auf ent-
sprechend ca 70% und ca 65% des u¨rspru¨nglichen Akzeptanzbereichs. Ein Verlust der Akzeptanz dieser
Gro¨ßenordnung stellt kein Problem fu¨r TrapRemi dar. Es hat kaum Einfluss auf die bereits gespeicherten
Ionen und eine hinreichend große Ionendichte im Strahl kann immer noch erreicht werden. Also Ionen
mit einer Masse von mindestens 40a.m.u. ko¨nnen im TrapRemi verwendet werden.
Fu¨r H+2 gab es unter dem Einfluss des Magnetfelds keine stabile Bahn. Sehr leichte Ione wie H
+
2 werden
wesentlich sta¨rker beeinflusst und ko¨nnen im TrapRemi nicht untersucht werden.
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3.5.2 Ionenverluste im gespeicherten Strahl
Erwartete Verluste
Die Anzahl der gespeicherten Ionen fa¨llt u¨ber die Zeit ab. Dies passiert hauptsa¨chlich, wenn ein Ion sich
neutralisiert oder die Akzeptanz der Falle verla¨sst.
In einer elektrostatischen Falle bei Raumtemperatur und Druck von der Gro¨ßenordnung 10−8 ...10−10mbar
erwartet man, dass die Stoßneutralisation und unterschiedliche Streuungen am Restgas dominieren [6].
Fu¨r solche Prozesse gilt in guter Na¨herung, dass der Ionenverlust proportional zur Ionendichte und damit
der Ionenanzahl N in dem Puls ist [6].
d
dt
N(t) = −kN(t) (17)
Lo¨sung dieser Differentialgleichung ist ein exponentieller Abfall
N(t) = N0exp(−kt) (18)
mit der Ionanzahl N0 zum Zeitpunkt t = 0 und dem Verlustkoeffizient k.
Die Wechselwirkung zwischen gespeicherten Ionen kann dazu fu¨hren, dass die Ionen sich gegenseitig
aus dem Akzeptanzbereich der Falle herausstoßen. Wie bereits im Abschnitt 3.3 diskutiert wurde, findet
diese Wechselwirkung hauptsa¨chlich am Wendepunkt statt und deren Sta¨rke ha¨ngt hauptsa¨chlich von
der Form des Spiegelpotentials ab. Fu¨r solche Verluste gilt anna¨hernd [6]:
d
dt
N(t) = −αN(t)2 (19)
mit einer Konstante α.
Außerdem beobachtet man zu fru¨heren Zeiten typischerweise einen Verlust der Teilchen, welche sich
auf metastabilen Trajektorien bewegen.
Das resultierende Verlustsignal setzt sich aus den oben beschriebenen sowie mo¨glicherweise weiteren
unbekannten Verlusten zusammen. Es ist mo¨glich, dass unterschiedliche Mechanismen gleichzeitig auf
a¨hnlichen Gro¨ßenskalen auftreten. Dann hat das Verlustsignal eine entsprechend komplizierte Form und
Ionendichte-Abha¨ngigkeit: unterschiedliche Mechanismen dominieren zu unterschiedlichen Zeiten.
35
Verluste im TrapRemi
Zum Untersuchen der Verluste in der Zajfman-Falle von TrapRemi wurde das Verlustsignal an einem der
Remi-Detektoren aufgenommen. Fu¨r die Messungen wurde die Cs+-Quelle verwendet. Um den relativen
zeitlichen Verlauf der Verlustrate zu gewinnen, wird der Mittelwert der Counts fu¨r Zeitintervalle, welche
mehrere Oszillationen vom Ionenpuls erhalten, berechnet.
Die Verluste wegen Neutralisation und Streuung am Restgas ha¨ngen von der Restgasdichte ab, also
wurde der Restgasdruck in der Falle mithilfe eines UHV-Gasventils variiert, um solche Verluste zu un-
tersuchen. Die Messung wurde fu¨r jeweils mehrere tausend Injektionen bei jedem Druckwert wiederholt
und das Verlustsignal wurde auf die Anzahl der Injektionen normiert. Ergebnisse dieser Messung sind in
Abb. 29 dargestellt.
Abbildung 29: Verlustsignal an einem Remi-Detektor bei unterschiedlichem Druck
Fu¨r alle Druckho¨hen beobachtet man einen u¨berexponentiellen Abfall der Verlustrate. In der Regel steigt
die Verlustrate mit steigender Ionendichte monoton. Dies bedeutet, dass die Ionenanzahl im Puls auch
u¨berexponentiell abfa¨llt. Daraus folgt, dass Streuung und Neutralisation am Restgas keine alleine domi-
nierenden Verlustmechanismen sind.
Der u¨berexponentielle Verlust setzt sich ho¨chstwahrscheinlich aus dem Verlust der Teilchen, welche sich
auf metastabilen Bahnen bewegen, dem Verlust der Teilchen aufgrund der Wechselwirkung zwischen den
Ionen untereinander, Streuung und Neutralisation am Restgas sowie weiteren unbekannten Mechanismen
zusammen. Es ist mo¨glich, dass kompliziertere Verlustmechanismen wegen des niedrigen Wirkungsquer-
schnitts von Cs+ fu¨r Neutralisation am Restgas, auch bei Zimmertemperatur ersichtlich werden.
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Es war dennoch mo¨glich, einzelne Zeitintervalle zu finden, in den die Verluste am Restgas dominieren.
Man kann nach ungefa¨hr 25ms bei dem ho¨chsten Druckwert einen relativ klaren Bereich des exponentiel-
len Abfalls beobachten. Bei dem zweit- und drittho¨chsten Werten befindet sich nach ungefa¨hr 50ms auch
ein a¨hnlicher Bereich; aufgrund der großen Schwankungen der Countraten kann man nicht genau sagen,
ob es sich tatsa¨chlich um einen exponentiellen Abfall handelt. Fu¨r die drei ho¨chste Druckwerte wurde
ein Fit des exponetiellen Abfalls gema¨ß (18) in den Zeitintervallen 25− 95ms, 50− 95ms und 50− 95ms
durchgefu¨hrt. Die Fit-Ergebnisse sind graphisch in Abb. 30 dargestellt und in Tabelle 2 zusammengefasst.
Abbildung 30: Exponentieller Fit an die Verlustsignale
Tabelle 2: Ergebnisse des exponentiellen Fits an die Verlustsignale.
Druck (±60%)[mbar] 4× 10−8 1.5× 10−8 7× 10−9
Verlustkoeffizient k[s−1] 43.4± 1.1 25± 9 8± 11
Lebenszeit τ = 1
k
[ms] 23.0± 0.6 40± 14 125± 170
Als Fehler sind statistisch abgescha¨tzte Fit-Fehler angegeben. Diese Fit-Ergebnisse sollen nur als eine
Abscha¨tzung dienen und ko¨nnen sta¨rker fehlerbehaftet sein, da der gesamte zeitliche Verlauf kein expo-
nentieller Abfall ist.
Erwartungsgema¨ß ist der Verlustkoeffizient k fu¨r ho¨here Druckwerte ho¨her, die Skalierung von k mit
dem Druck ist anhand der Werte aus Tabelle 2 grob linear. Eine genauere Aussage kann aufgrund der
Knappheit der genauen Daten nicht getroffen werden.
Gleichzeitig durchgefu¨hrte Messung am Neutraldetektor konnte nicht ausgewertet werden, da das Signal-
zu-Rauschen-Verha¨ltnis zu gering war. Vermutlich ist es aufgrund des niedrigen Wirkungsquerschnitts
fu¨r die Neutralisation am Restgas der Fall.
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4 Fazit und Ausblick
Vervollsta¨ndigung des Aufbaus
Im Rahmen dieser Arbeit wurde bei der Verbesserung und Vervollsta¨ndigung des experimentellen Auf-
baus des TrapRemi mitgearbeitet. Fu¨r eine ho¨here Reinheit des injizierten Ionenstrahls wurde die
Strahlfu¨hrung mit einem elektrostatischen 90◦-Ablenker erweitert, welcher als Ladungs- und Energie-
filter agiert. Fu¨r eine Kontrolle u¨ber Restgasdruck und -spezies wurde der UHV-Kammer der Falle ein
UHV-Gasventil hinzugefu¨gt.
Charakterisierung des injizierten Strahls
Es wurden Messungen zum Charakterisieren des injizierten Ionenstrahls durchgefu¨hrt. Man konnte fest-
stellen, dass der Ionenstrahl erfolgreich mit einem ablenkenden Potential gepulst werden kann. Die lon-
gitudinale Ionendichte entspricht in diesem Fall ungefa¨hr einem Rechteckpuls.
Das transversale Strahlprofil ist hinreichend homogen und keine unerwartete ausgepra¨gte Strukturen
konnten beobachtet werden. Die Genauigkeit dieser Messung war durch die o¨rtliche Auflo¨sung (betrug
1mm, aber kann prinzipiell erho¨ht werden) sowie die Fehler der Strommessung beschra¨nkt.
Bestimmung der Ionenanzahl aus dem Pickup-Signal
Die Anwendung der Pickup-Elektrode zur Bestimmung der Ionenanzahl im gespeicherten Ionenpuls wur-
de getestet. Man konnte mithilfe einer Referenzmessung mit dem Faraday-Cup feststellen, dass das
Pickup-Signal sich zumindest fu¨r eine Abscha¨tzung der Gro¨ßenordnung der Ionenanzahl gut eignet. Die
Genauigkeit dieser Methode konnte aufgrund komplexer Beitra¨ge unterschiedlicher Fehlerquellen im Rah-
men dieser Arbeit nicht abgescha¨tzt werden.
Zeitliche Entwicklung der Pulsform
Die Einflu¨sse des Spiegelpotentials auf die Form des gespeicherten Ionenpulses wurden beobachtet. Es
konnte eine Falleneinstellung gefunden werden, bei welcher der sog. self-bunching Modus auftritt: die
Ionen synchronisieren ihre Bewegung mittels elektromagnetischer Wechselwirkung untereinander. Dies
fu¨hrt zu einer la¨ngeren Erhaltung der Form des Ionenpulses. Die Breite der Ionenpulse bleibt im Gegen-
satz zum dispersiven Modus u¨ber ca 70ms unvera¨ndert und erho¨ht sich danach marginal.
Anwendung der Zajfman-Falle als Flugzeit-Massenspektrometer
Die Zajfman-Falle kann zusa¨tzlich als ein Flugzeit-Massenspektrometer verwendet werden, wobei der
self-bunching Modus eine ho¨here Auflo¨sung garantiert. Im TrapRemi wurde relative Umlauffrequenz-
auflo¨sung von Gro¨ßenordnung 10−4 ... 10−3 beobachtet, welche zur Bestimmung der Massenzahl aller
bekannter Elemente anhand einer Referenzfrequenz ausreicht.
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Einflu¨sse a¨ußerer Magnetfelder
Es wurde festgestellt, dass das Erdmagnetfeld die Akzeptanz der Zajfman-Falle verringert. Dieser Effekt
ist umso sta¨rker, je leichter das Ion ist. Anhand einer Simulation wurde festgestellt, dass die Einflu¨sse
des Erdmagnetfelds auf die Akzeptanz der Falle fu¨r schwere Ionen (mehr als 40 a.m.u.) tolerierbar sind.
Sehr leichte Ionen wie H+2 ko¨nnen ohne zusa¨tzliche Kompensation des Erdmagnetfelds am TrapRemi
nicht untersucht werden.
Verlustprozesse im gespeicherten Ionenstrahl
Des Weiteren wurden die Verluste der Ionen aus dem gespeicherten Strahl untersucht. Dafu¨r wurde der
Restgasdruck in der Falle variiert und das Verlustsignal an einem der Remi-Detektoren gemessen. Bei
allen durchgefu¨hrten Messungen mit einem gespeicherten Ionenpuls wurde ein u¨berexponentieller Abfall
der Ionenanzahl beobachtet. Die dominierenden Verlustmechanismen konnten nicht identifiziert werden.
Der Verlust aufgrund der Neutralisation und Streuung am Restgas konnte erst bei hohem Druck und
geringer Ionendichte beobachtet werden. Fu¨r eine weitere Untersuchung der Verlustmechanismen kann
eine Messung mit der Pickup-Elektrode durchgefu¨hrt werden, um den zeitlichen Verlauf der Ionenan-
zahl im Ionenpuls direkt zu messen und unterschiedliche Mechanismen zu unterschiedlichen Zeiten zu
beobachten. Zusa¨tzlich kann die Abha¨ngigkeit der Verlustrate von den Restgasspezies untersucht werden.
Ausblick
Zur Zeit der Abgabe dieser Arbeit (September 2019) ist die Montage sowie die vorla¨ufige Charakte-
risierung der Zajfman-Falle beendet und eine Laserfu¨hrung aus einem Laserlabor wird an TrapRemi
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